POVODI Povodi MoravK , .p., DFevaiska 11, 601 75 Brno
0
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MORAVY Zkusebnf Eabora_to? akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 L. 1190

pof.é.prot. 1457/11 stré1  zpodtul
PROTOKOL O ZKOUSCE VZORKU ev.&. 11774/11

Misto odbéru: ATC Dr. MANN s.r.0., Pfi¥imasy Hradegin, vstup

Matrice: voda _ _ Typ odbéru: prosty

Datum odbéru vzorka (hed): 16.12.2011 (10:00)

Vzorek odebral:  objednatel © Rozbor zahdjen dne: 19.12.2011
Vzorek byl do laboratoie doruden dne: 19.12.2011 Rozbor skonéen dne: 20.12.2011

Rozbor provedl: Vodohospodafské laboratofe Povodi Moravy, s.p.
Rozbor cbjednal: ATC Dr, MANN s.r.0., Kabdtnikova 2. 602 00 BRNO

Vysledky rozboru
Ukazatel symbol jednotka visledek identifikace nejistota

. metody meérent
Uran BT ug/t 21,7 SOP 102 +10% [B

Pozndmky: neakreditovana zkouska je oznadena*); zkouska s flexibilni akreditaci (f), externi odbér vzorku ()
B - VH laboratof v Brng, Povodi Moravy, s.p., Dicvaska 11, 601 75 BRNO

Uvedend4 nejistota stanovent je relativni roz$ifena nejistota m&feni a je soutinem relatlvni standardni nejistoty méfeni a koeficientu
rozéifeni =2,

Bez pisemného souhlasu zkuebni laboratofe nesmi byt protokol reprodukovin nebo publikovin jinak, nez cely.
Vysledky zkouSek se tykaji jen zkou.§enjfch ‘vzorki.

Protokol zpracoval: Ing. Marek Burian, Ph.D.

A

Protokol schvalil dne:  21:.12.2011 Ing. Marek Burian, Ph.D.

vedouci VH laboratofi

TEL.: 541637350 FAX : 541211403 10 70850013 DIC; CZ70890013 BANKOVNI SPOJENL: KB Bmo - venkov , & a¥tu : 29639 - 641/0100




POVODIF Povodi M’oravK , 8.p., DFevakska 11, 601 75 Brno
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e ~ vodohospodaiskeé laboratoe
L ] WWW. il:
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MORAVY Zkudebni laboratof akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025 L 1190

pof.é.prot. 1465/11 str.d.1l  zpoétul
PROTOKOL O ZKOUSCE VZORKU ev.¢. 11775/11

Misto odbéru: ATC Dr. MANN s.I'0. PflSlmasy Hradesin, vystup

Matrice: voda | Typ odb&ru: prosty

Datum odbéru vzorku (hod): 16.12:2011 (10:10)

Vzorek odebral:  objednatel © Razber zahdjen dne: 19.12.2011
Vzorek byl do laboratoie doruden dine: 19.12.2011 Rozbor skonden dne: 22.12.2011

Rozbor provedl: Vodohospodafské laboratofe Povodi Moravy, s.p.
Rozbor objednal: ATC Dr, MANN s.r.0., Kabatnikova 2, 602 00 BRNO

V¥sledky rozboru :

Ukazatel _ symbol Jednotka wsledek identifikace nejistota
metody méFeni

Koliformni bakterie : : L kTV/ml 0 SOP 214 +20% |B

Pocty kolonii pfi 22°C ' : ' kTJ/ml >300 SQOP 208 B

Poéty kolonii pfi 36°C . ' kTI/ml >300 SOP 208 B

Escherichia coli kTI/ml (1] SOP 214 +20% |B

Uran _ 38y g/l <2,00 SOP 102 B

Poznamky: neakreditovand zkoudka je oznadena *), zkouska s flexibiln{ akreditaci (), externf odb&r vzorku (¥)
B - VH laberatof v Brng, Povodi Moravy, s.p., Dfevatsks H, 601 75 BRNO

Uvedend nejistota stanoveni je relativni roziifens nejistota méteni a je soulinem relativni standardni nejistoty méteni a koeficientu
roz¥ifeni k=2.

Bez pisemného souhlasu zkudebni laborato¥e nesmi byt protokol reprodukovén nebo pubhkovén jinak, ne cely.
Vysledky zkouS$ek se tykaji jen zkouSenych vzorki.

Protokel zpracoval: Ing. Marek Burian, Ph.D.

7 : '
Ing. Marek Burian, Ph.D.
< vedouci VH laborator{

Protokol schvalil dne:  22.12.2011

TEL.: 341637330 FAX: 541211403 1C0: 70890013 DIC: CZ70850013 BANKOVNI SPOJENE: KB Brno - venkov , & Gdtu : 20639 - 641/0100




